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Dékujeme, Ze jste si vybrali nas produkt.
Pfed prvnim pouZitim si prosim prectéte navod k pouziti a uschovejte jej pro budouci potrebu.

Skladaci masazni stal BALANCE Lux s dfevénymi nohami je praktické a vSestranné feseni,

vytvorené s ohledem na kazdodenni praci masérq, fyzioterapeutt a dalSich odbornikd. Tridilna konstrukce
zajistuje stabilitu a pohodli jak pro osobu provadéjici oSetfeni, tak pro pacienta. Diky

Diky kompaktnim rozméram, nizké hmotnosti a priloZené tasce se skvéle hodi i pro praci na cestach —
umoznuje rychlé a pohodIné slozeni a prenaseni.

Technické udaje

Material potahu Synteticka klze

Vypln Péna

Maximalni nosnost 225 kg

Konstrukce zafizeni:

Desky stolu
Nohy
Podpéry desky
Napinaci lanko
Zamek kuffikovy
Pfepravni Uchyty
Srouby / koliky pro nastaveni vysky
7a.  Pridavné srouby
Podrucky
Opérka hlavy
10. Poli¢ka pod paze
i 11. Nastavitelnd deska

12.  Zatka vyrezu pro oblicej
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Navod k montazi

1. SloZeny stll pfipomina kufr. Oteviete zamky a rozlozte desky stolu
2. Vyjméte prislusenstvi (podrucky, opérku hlavy a policku pod paze)
3. Rozlozte nohy smérem ven od stolu

Postavte stll na nohy a pfitlacte jej v misté spojeni desek
Zkontrolujte napnuti lanka

Nastavte pozadovanou vysku desky podle nize uvedeného navodu
Zasunte podrucky do otvord na boku stolu

4.
5.
6.
7.



8. Pripevnéte polstar k opérce hlavy pomoci suchych zipll a poté zasurite opérku hlavy do otvort v horni
Casti postele. Pomoci zapadky zajistéte opérku hlavy ve zvolené poloze.
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Polici pod paze lze pfipevnit dvéma zpUsoby

Nastaveni vysky:
1 2 3 Stoly Popis Cinnosti
_ \\u
; \ _ 1. Ods$roubujte Srouby, kterymi jsou
m a3 konzoly pFipevnény k nohdm
44 |4 *F] ' Dfevéné stolu.
" NI | Re) 2. Nastavte podpéry do pozadované
x vysky.
& | =5 i 3. Utdhnéte Erouby.
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. 1. Zatlacte zajistovaci Cep.

' PFesurite drzak k desce do
pozadované polohy.

3. Vyrovnejte otvor s ¢epem.

/

Hlinikové
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Nastaveni opéradla:

¢ Po otevreni spony na konci stolu (na strané naproti opérce hlavy) mliZzete opérku zvednout a
nastavit ji do poZzadované polohy.
¢ Po nastaveni opéradla sponu opét zapnéte.




Upozornéni

¢ Pred uloZenim pacienta se ujistéte, Ze jsou vnéjsi nohy sprdvné rozestaveny a Ze lanka jsou v
dobrém technickém stavu a jsou spravné napnuta.
¢ Maximalni nosnost masdazniho stolu je 225 kg.

Doporuceni:

1. St0l je uréen pro poufiti v interiéru.

2. Je zakdzano ménit polohu stolu, pokud je zatizen.

3. Je zakazano prudce vyskakovat na stul, stejné jako sedat, klecet a opirat se pfimo o opérku hlavy a
loketni opérky.

Stll smi byt prepravovan pouze ve sloZzeném stavu a se zajisténym zamkem.

Pti skladani stolu je tfeba dbat na usporadani lan. Lana nesmi byt pfiskfipnuta.

Stll by mél byt pouzivan a skladovan mimo dosah pfimych zdroji ohné a tepla.

Pti spravném pouzivani mlze stal bezporuchové slouZit po mnoho let.

Skody vzniklé v disledku nedodrieni vy$e uvedenych pokyntl nejsou déivodem k reklamaci.
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Rozméry zafizeni

min &2 cm
max 92 cm

Rozmeéry ve sloZzeném stavu 95 x 70 x 15 cm

Cisténi a udrzba:
Aby byl vyrobek udrzovdn v dobrém technickém stavu a byla zajisténa jeho maximalni Zivotnost, je tfeba jej
pravidelné Cistit a udrzovat.
e Povrch lGzka — pouzivejte Cisty, mékky hadrik. MZete pouzit malé mnoZstvi speciadlniho prostiedku na
¢isténi a impregnaci syntetické klze.
e Povrchy ze dfeva nebo preklizky Cistéte mékkym, mirné navih¢enym hadfikem a poté dikladné osuste.
NepouZivejte Zadné chemické prostiedky.

Upozornéni!

Drevo jako pfirodni materiadl se mize vyznacovat rozdily v usporadani letokruh(, barevnych odstinech

a vyskytem pfirodnich prvk, jako jsou pruhy nebo tecky. Nejedna se o vadu vyrobku — naopak, svédci o jeho
autenti¢nosti a pfirodnim puvodu. Tyto vlastnosti nejsou divodem k reklamaci.



Bezpecnostni opatieni:

1. Zafizeni je profesionalni pfistroj uréeny k pouZiti v kosmetickych salonech. Pouzivani zatizeni vyhradné
kvalifikovanym kosmetickym persondlem umoznuje predejit nezaddoucim ucinkim béhem osetreni.

2. Zafizeni nesmite rozebirat ani se pokouset jej pouzivat k jinym Gceldm, neZ jsou uvedeny v tomto navodu
k obsluze. Veskeré servisni prace a opravy smi provadét vyhradné pracovnik autorizovaného servisu
(spolecnost ACTIVESHOP Sp. z 0.0.).

3. Zafizeni nesmi byt instalovdno ani obsluhovdno v blizkosti tekutin, na vihkych mistech nebo mokryma
rukama. Je tfeba dbat na to, aby se do zafizeni nedostaly Zadné tekutiny.

4. V nasledujicich ptipadech je nutné okamzité vytdhnout zastrcku ze zasuvky a kontaktovat autorizovany
servis spole¢nosti ACTIVESHOP Sp. z 0.0.: a) do zafizeni vnikla kapalina,

b) zarizeni vydava podivny zdpach, kour nebo vydava podivné zvuky, c) napdjeci kabel byl poskozen, d)
zafizeni bylo prevraceno nebo doslo k poskozeni jeho krytu.

5. Na kabely nesmi byt poloZeny Zadné predméty. Zafizeni neinstalujte na mistech, kde by nékdo
mohl $ldpnout na napdjeci kabel.

6. Zbezpecnostnich divodd odpojte napajeci kabel ze zasuvky vidy po skonceni prace se zafizenim.

7. Do vnittku zafizeni nesmi byt vkladany zadné cizi predméty. Pokud se do vnitfku zafizeni dostane
nezadouci predmét, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo vyrobce.

8. Zafizeni nesmi byt umisténo na nestabilnim voziku, polici nebo vozidle. V pfipadé padu muize dojit k
poskozeni zafizeni.

9. Aby byla zarucena stanovenad Zivotnost zafizeni, doporucuje se pred opétovnym stisknutim tlacitka
napdjeni vyckat jednu minutu (mezi zapnutim a vypnutim
a naopak).

10. Napdjeni musi odpovidat specifikaci uvedené na typovém Sstitku. V opacném pfripadé hrozi riziko
nespravné funkce zafizeni, jeho poskozeni nebo dokonce vzniceni.

UPOZORNENI

1. V pripadé poskozeni napdjeciho kabelu nebo jinych poruch se obratte na autorizovany servis — tim se
vyhnete nebezpedi.

2. Toto zafizeni mohou pouzivat déti ve véku nejméné 8 let, osoby
s omezenymi fyzickymi a mentdlnimi schopnostmi a také osobami, které nejsou sezndmeny s fungovanim
tohoto zafizeni, pokud jim bude zajistén odpovidajici dohled nebo pouceni o spravném a bezpeéném
pouZzivani a pokud jim budou srozumitelna souvisejici rizika.

3. Nenechdvejte zatizeni bez dozoru, pokud se v jeho blizkosti nachazeji déti nebo osoby, které
nemaji dostatecné znalosti o jeho pouzivani.

4. Zafizeni neni uréeno k hrani pro déti. Nedovolte détem, aby si s timto zafizenim hraly.

5. Toto elektrické zafizeni neni hracka. Nespravné pouziti nebo kontakt s elektrickym zafizenim

mUZe predstavovat riziko poskozeni zdravi nebo vést ke smrti, proto je tfeba zafizeni pouZivat a
uchovavat mimo dosah déti.

Likvidace zafizeni

V zajmu ochrany Zivotniho prostfedi je v souladu se smérnici 2012/19/ES o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich nutné vyrazena elektricka zafizeni sbirat
oddélené a odevzdavat je do sbérnych mist pro vyrazena elektricka a elektronicka
zafizeni. Je tfeba dodrZovat pokyny pro likvidaci tohoto

typu zafizeni a nevhazujte je do kontejner(i na domaci odpad.

Na konci své Zivotnosti obsahuiji tato zafizeni stdle plnohodnotné soucasti vhodné k
recyklaci, proto je treba je predat k recyklaci do pfislusnych sbérnych mist nebo
spole¢nosti ACTIVESHOP Sp. z o.0.



Skladovani a pfeprava

Zarizeni by mélo byt prepravovdno pfi teploté v rozmezi od (—)20 °C do (+)40 °C vyhradné
v originalnim obalu. Skladujte jej v dobfe vétrané mistnosti s relativni vihkosti nejvyse 90 %. Provozni teplota od
(+)10 °C do (+)40 °C. Béhem procesu

pfi skladovani a prepravé se zafizeni nesmi hazet ani upoustét a nesmi byt vystaveno mechanickym otfestim ani
povétrnostnim vlivim.



